Labdial

LABORATORIO DE DIAGNOSTICOS Y ALIMENTACION S.L.L

CDM-PP’OW\*‘-SG de Cﬁﬁ-baﬁ-é

Referencia Laboratorio:
Cliente
Direccién

Origen de la Muestra /
Referencia de Origen

Cantidad de muestra
Muestra tomada por

Fecha de toma de muestras
Fecha de recepcion

Hora de toma de muestra
Envase Utilizado

Tipo Analisis

Fecha inicio analisis
Analisis realizado
Muestra analizada
Resultado del analisis:

A11084 MOD.1

ADMINSTRACION PUBLICA/DIPUTACION DE VALLADOLID
C/ANGUSTIAS, 44 - VALLADOLID, VALLADOLID 47003
Informacién aportada por el cliente:
Cabezén de Pisuerga. Vaso Grande.
500ml.
Personal de Labdial (Marta; IT-PR-081%)
04/08/2017
04/08/2017
11:30.
1 Bote estériles de 500ml, con tiosulfato sédico.
Periddico.

BOLETIN ANALISIS
04/08/2017 Fecha fin analisis
Analisis periodico de piscinas, parametros microbioldgicos
Agua.

Método de analisis  Parametros Resultado:
ANALISIS MICROBIOLOGIA
Analisis periodico de piscinas, parametros microbiol6gicos
IT-PR-161 Pseudomonas aeruginosa 0 ufc/100 ml
IT-PR-161 Escherichia coli 0 ufc/100 ml

Legislacion de la
Muestra

Revisado por:

Real Decreto 742/2013

Aranzazu Hernandez

Responsable de Departamento

Observaciones/
Desviaciones

Fecha de emision
Validado por:

07/08/2017
Teresa Arangliena

Direccién Técnica de Laboratorio.

LABDIAL S.L.U

¢/ JERONIMO MUNOZ, 1. PARQUE T. BOECILLO

BOECILLO, VALLADOLIC
TLFNOQ: 983548847 ; Fax 98354884t
E MAIL: aguas@labdial.com www labdial.con

05/08/2017

Valor paramétrico

0 ufc/100 mi
0 ufc/100 mi

Gr

Seguin la legislacién indicada, la clasificacién de este agua para los pardmetros analizados es: AGUA APTA para el bafio.

Los resultados de este informe se refieren Gnicamente a las muestras arriba indicadas.

Este informe no debe reproducirse salvo que se haga integramente y con la aprobacion del Laboratorio LABDIAL.
La informacion que contiene este documento es confidencial y va destinada exclusivamente al titular del documento.
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Laboratorio certificado por AENOR bajo la norma de Calidad UNE EN SO 9001:2008.



Labdial

LABORATORIO DE DIAGNOSTICOS Y ALIMENTACION S.L.L

Referencia Laboratorio: A11081

Cliente
Direccién

Origen de la Muestra /
Referencia de Origen

ADMINSTRACION PUBLICA/DIPUTACION DE VALLADOLID
CIANGUSTIAS, 44 - VALLADOLID, VALLADOLID 47003
Informacion aportada por el cliente:

Cabezon de pisuerga. Vaso pequefio.

LABDIAL S.L.U

C/ JERONIMO MUNOZ, 1. PARQUE T. BOECILLO
BOECILLO, VALLADOLIC

TLFNO: 983548847 ; Fax 98354884t

E MAIL; aguas@labdial.com www labdial.con

Cantidad de muestra 500ml.
Muestra tomada por Personal de Labdial (Marta; IT-PR-081")
Fecha de toma de muestras  04/08/2017
Fecha de recepcién 04/08/2017
Hora de toma de muestra 11:30.
Envase Utilizado 1 Bote estéril de 500ml con tiosulfato sédico.
Tipo Analisis Periodico.
BOLETIN ANALISIS
Fecha inicio analisis 04/08/2017 Fecha fin analisis 05/08/2017
Analisis realizado Analisis periodico de piscinas, parametros microbioldgicos
Muestra analizada Agua.
Resultado del analisis:
Método de analisis  Parametros Resultado: Valor paramétrico
ANALISIS MICROBIOLOGIA
Analisis periodico de piscinas, parametros microbiologicos
IT-PR-161 Pseudomonas aeruginosa 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml
IT-PR-161 Escherichia coli ' 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml
Legislacion de la Real Decreto 742/2013
Muestra
Revisado por: Aranzazu Hernandez
Responsable de Departamento w
Observaciones/ Segun la legislacién indicada, la clasificacién de este agua para los parametros analizados es: AGUA APTA para el bafio.

Desviaciones

Fecha de emision 07/08/2017

Validado por: Teresa Arangliena
Direccién Técnica de Laboratorio.

-

Los resultados de este informe se refieren unicamente a las muestras arriba indicadas.

Este informe no debe reproducirse salvo que se haga integramente y con la aprobacion del Laboratorio LABDIAL.
La informacion que contiene este documento es confidencial y va destinada exclusivamente al titular del documento.
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Laboratorio certificado por AENOR bajo la norma de Calidad UNE EN ISO 9001:2008.



